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体外診断用医薬品  この電子添文をよく読んでから使用してください。  

2023年  9 月改訂 (第 7 版)  製造販売承認番号: 30300EZX00076000 

＊2023年  3 月改訂 (第 6 版)   

クラス III 免疫検査用シリーズ ８００１０００３ 

EGFR遺伝子変異検出キット ALK 融合遺伝子検出キット ROS1融合遺伝子検出キット BRAF 遺伝子変異検出キット 

MET 遺伝子変異検出キット KRAS 遺伝子変異検出キット RET 遺伝子変異検出キット  

AmoyDx®肺癌マルチ遺伝子PCRパネル 
   

【全般的な注意】 
＊1.  本品は体外診断用医薬品である。EGFR遺伝子変異、ALK融合遺伝

子、ROS1融合遺伝子、RET融合遺伝子、BRAF遺伝子変異、MET

遺伝子変異及びKRAS G12C遺伝子変異以外の遺伝子の検査目的に

は使用しないこと。 

2. 検査結果に基づく臨床診断、使用目的欄に記載した医薬品の適用は、

医師が臨床症状や他の検査結果を含めて総合的に判断すること。 

3.  本電子添文に記載された使用目的、用法・用量（操作方法）に従

って使用すること。記載以外の使用については、測定結果の信頼

性を保証できない。 

＊4.  本品は116種類のホットスポットを検出するように設計されてい

る。対象外のホットスポットは検出できない。陰性結果判定の際

に注意すること。 

5. 本品の測定結果を正しく得るためには、検体を適切に取扱うこと。

ゲノムDNA、トータルRNAの品質に注意すること。また、腫瘍検

体は不均一であり、同じ腫瘍であっても部位により結果が一致しな

いことや、非腫瘍部位が含まれる場合があることに注意すること。 

6. 本品の測定結果が、融合遺伝子／遺伝子変異陽性と判定された場合

でも、PCR反応時のコンタミネーション、検体やLEG陽性対照を取

扱う際のクロスコンタミネーションにより、偽陽性と判定されてし

まう場合がある。検体や試薬取扱い時、判定時に注意すること。 

7. 本品の測定は、臨床検査並びに使用する機器のトレーニングを受け

た担当者が実施すること。本品及び測定装置の取扱説明書をよく読

んでから使用すること。本品の取扱説明書については、製造販売元

である株式会社理研ジェネシスのウェブサイトを参照すること。 

＊8. 本品をゲフィチニブ、エルロチニブ塩酸塩、アファチニブマレイ

ン酸塩、オシメルチニブメシル酸塩（以上EGFR遺伝子変異）、ク

リゾチニブ、アレクチニブ塩酸塩及びブリグチニブ（以上ALK融

合遺伝子）、クリゾチニブ及びエヌトレクチニブ（以上ROS1融合

遺伝子）、ダブラフェニブメシル酸塩及びトラメチニブジメチルス

ルホキシド付加物（以上BRAF遺伝子変異）、テポチニブ塩酸塩水

和物（以上MET遺伝子エクソン14スキッピング変異）、ソトラシ

ブ（以上KRAS G12C遺伝子変異）、セルペルカチニブ（以上RET

融合遺伝子）の適応を判定するための補助として用いる際には、

当該医薬品の本邦における最新の添付文書を参照すること。 

 

【形状・構造等（キットの構成）】 
本品は全てが液剤からなる以下の構成試薬より構成される。 

1. 試薬の構成 

構成試薬名 数量 

LEG反応ミックスA 

LEG反応液A1 

8チューブ×12 

LEG反応液A2 

LEG反応液A3 

LEG反応液A4 

LEG反応液A5 

LEG反応液A6 

LEG反応液A7 

LEG反応液A8 

LEG反応ミックスB 

LEG反応液B1 

8チューブ×12 

LEG反応液B2 

LEG反応液B3 

LEG反応液B4 

LEG反応液B5 

LEG反応液B6 

LEG反応液B7 

LEG反応液B8 

LEGRT反応ミックスI 220 µL/チューブ×1 

LEGRT反応ミックスII 220 µL/チューブ×1 

LEG逆転写酵素 16 µL/チューブ×1 

LEG酵素ミックスA 45 µL/チューブ×1 

LEG酵素ミックスB 45 µL/チューブ×1 

LEG陽性対照 500 µL/チューブ×1 

 

 

2. 反応系に関与する成分 

＜dNTP混合物＞ 

dATP、dCTP、dGTP、dTTP、dUTP 
 

＊＜プライマー＞ 

EML4-M1-F31、EML4-M2-F31、EML4-M2-F23、EML4-M3-F32、

EML4-M6-F11、EML4-M7-F13、EML4-M8-F39、EML4-M17-F21、

EML4-M20-F27、EML4-M21-F22、KIF5B-M1-F01、KIF5B-M2-F13、

KCL1-M1-F01、TFG-M1-F02、ALK-20-R-39、ROS1-M1-F2-tag-EA、

ROS1-M2-F2-tag-EA、ROS1-M3-F2-tag-EA、ROS1-M4-F2-tag-EA、

ROS1-M5-F2-tag-EA、ROS1-M10-F2-tag-EA、ROS1-M1-R2-tag-EA、

ROS1-M6-R2-tag-EA、ROS1-M11-F2-tag-EA、ROS1-M12-F2-Tag-

EA、ROS1-M13-F2-Tag-EA、ROS1-M11-R2-Tag-EA、E-20-M2-F54、

E-20-M2-R50、E-20-M2-R54、E-20-M2-R55、E-20-M2-R56、E-19-R4、

E-19-M2-S51、E-19-M6-S50、E-19-M1-S50、E-19-M7-S11、E-19-M11-

S31、E-19-M12-S30、E-19-M14-S17、E-21-M1-F51、E-21-R10、E-18-

M2-FR16、E-18-M3-FR12、E-18-M-FF3、E-21-M2-S11、E-21-R10、E-

20-M1-F127、E-20-M1-F130、E-20-R10、E-20-M4-S20、E-20-M8-S9、

E-20-M10-F3、E-20-M14-F1、E-20-M19-F21、E-20-M44-F3、E-20-

M51-F3、E-20-M3-R17、E-20-M32-R3、E-20-M35-R11、B-raf-M1-

F10、B-raf-R3、E-20-M6-F3、E-20-M7-F3、E-20-M6-R3、ROS1-M1-

R2、ROS1-M6-R2、ROS1-M11-R2、MET-IC-F2-5、MET-IC-R4、

MET-M1-F1-4、MET-BL2、MET-M1-R1-3、K-M3-F25、K-M16-R11、

KR-M1-F2、KR-M2-F2、KR-M3-F2、KR-M5-F2、KR-M8-F3、KR-M9-

F1、LRET-M22-F1、LRET-M32-F3、LRET-M40-F3、LRET-M41-F2、

LRET-M42-F2、LRET-M44-F1、LRET-M45-F4、LRET-M49-F1、

LRET-M55-F2、LRET-M57-F1、KR-M1-R2 
 

＊＜プローブ＞ 

MGB-ALK-20-P2、ROS1-M1-P2、ROS1-M6-P1、ROS1-M11-P2、E-20-

M2-P16-VIC、E-19-P-C20、E-21-M1-P10-FAM、E-18-M3-FP6-HEX、

E-18-M3-FP1-VIC、E-21-P-C23-HEX、E-20-P-C21、E-20-M1-P12、E-

20-M2-P10-FAM、B-raf-P3-HEX、E-20-M6-P1-ROX、MET-M1-P2、

K-P-C4-VIC、KR-M1-P2 
 

＜タグプライマー＞ 
Tag-EA 
 

＜ブロックプライマー＞ 

E-20-M2-Block2、E-19-Block2、E-21-M1-Block1、E-18-block-F1、E-

20-M1-Block41、Braf-block1 
 

＜LEG逆転写酵素＞ 
2#M-MLV 
 

＜DNAポリメラーゼ＞ 
Taq HS 
 

【使用目的（臨床的意義）】 
＊がん組織から抽出したDNA中の遺伝子変異（EGFR遺伝子変異、

BRAF遺伝子変異（V600E）及びKRAS遺伝子変異（G12C））並びに

RNA中の融合遺伝子（ALK融合遺伝子、ROS1融合遺伝子及びRET

融合遺伝子）及びMET遺伝子エクソン14スキッピング変異の検出 

・EGFR遺伝子変異：ゲフィチニブ、エルロチニブ塩酸塩、アファチ

ニブマレイン酸塩又はオシメルチニブメシル酸塩の非小細胞肺癌患

者への適応を判定するための補助に用いる。 

・BRAF遺伝子変異（V600E）：ダブラフェニブメシル酸塩及びトラメ

チニブジメチルスルホキシド付加物の非小細胞肺癌患者への適応を

判定するための補助に用いる。 

・ALK融合遺伝子：クリゾチニブ、アレクチニブ塩酸塩又はブリグチ

ニブの非小細胞肺癌患者への適応を判定するための補助に用いる。 

・ROS1融合遺伝子：クリゾチニブ又はエヌトレクチニブの非小細胞

肺癌患者への適応を判定するための補助に用いる。 

・MET遺伝子エクソン14スキッピング変異：テポチニブ塩酸塩水和物

の非小細胞肺癌患者への適応を判定するための補助に用いる。 

・KRAS遺伝子変異（G12C）：ソトラシブの非小細胞肺癌患者への適
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応を判定するための補助に用いる。 

＊・RET融合遺伝子：セルペルカチニブの非小細胞肺癌患者への適応を

判定するための補助に用いる。 
 

【測定原理】 
＊本品は、リアルタイム PCR を反応原理として、ホルマリン固定パラ

フィン包埋（以下、FFPE：Formalin-Fixed Paraffin-Embedded）組

織、新鮮凍結組織の各種ヒト非小細胞肺癌検体から抽出したゲノム

DNA、トータル RNA 中の合計 7 遺伝子の遺伝子変異又は融合遺伝子

を検出するキットである。 

本品の構成試薬のうち LEG 反応ミックス A を融合遺伝子検出用、及

び LEG 反応ミックス B を遺伝子変異検出用に用いる。 

各LEG反応ミックス、各チューブの測定対象遺伝子と検出シグナルは

表1の通り。 
 

＊ 表1. 各LEG反応ミックスでの測定対象遺伝子とシグナル 

チュ

ーブ

番号 

LEG反応ミックスA LEG反応ミックスB 

遺伝子名 
検出シグ 

ナル 
遺伝子名 

検出シグ 

ナル 

① ALK FAM EGFR※ FAM、VIC 

② （NA） FAM EGFR※ FAM、VIC 

③ （NA） FAM EGFR※ FAM、HEX 

④ 

（NA） FAM EGFR※ FAM 

（内部コントロ

ール) 
HEX （NA） HEX 

⑤ ROS1 FAM 
EGFR※ FAM 

KRAS VIC 

⑥ ROS1 FAM （NA） FAM、HEX 

⑦ MET FAM 

（NA） FAM 

BRAF HEX 

EGFR※ ROX 

⑧ 

RET FAM 
（外部コントロー

ル) 

FAM、VIC、

HEX、ROX 
（内部コントロ

ール) 
HEX 

（NA）：本品の測定対象遺伝子以外の融合遺伝子あるいは遺伝子変異 
※：表 2 を参照のこと 

 

表2. 各LEG反応ミックスBのチューブ番号と検出変異 

LEG 反応ミック

ス B チューブ番

号 

陽性蛍光シグナルと遺伝子変異 

① 
FAM : EGFR exon 19 
del 

VIC : EGFR exon 20 
S768I 

② 
FAM : EGFR exon 21 
L858R 

VIC : EGFR exon 18 
G719A, G719S, 
G719C 

③ 
FAM : EGFR exon 20 
T790M 

HEX : EGFR exon 21 
L861Q 

④ 
FAM : EGFR exon 20 
Ins 

― 

⑤ 
FAM : EGFR exon 20 
Ins 

VIC : KRAS G12C 

⑦ 
ROX : EGFR exon 20 
C797S 

HEX : BRAF exon 15 
V600E 

融合遺伝子と遺伝子変異で測定原理が異なる。 
 

1. 融合遺伝子及びエクソンスキッピング変異検出（RNA） 

逆転写 

FFPE 組織検体又は新鮮凍結組織検体から抽出した RNA を鋳型と

し、逆転写酵素及びターゲット遺伝子ごとに設計されたプライマー

により標的 RNA の相補的 DNA（cDNA）を合成する。 
 

PCR 反応（プライマー） 

融合遺伝子の上流側の遺伝子と下流側の遺伝子に相補的になるよう

に設計されたプライマーを用いて、測定対象の両方の遺伝子を隣合

わせにもつ融合遺伝子及びエクソンスキッピング変異の場合のみ

PCR 増幅産物を得る。 
 

2. 遺伝子変異検出（DNA） 

PCR 反応（プライマー） 

ターゲット遺伝子変異ごとに設計されたプライマーを用いた

Amplification Refractory Mutation System（ARMS）法による PCR

反応より、遺伝子変異が検出される。 

本品の変異 DNA 検出用プライマーは 3’末端側が変異型塩基配列に

相補的となるように設計されている。標的配列の塩基とこのプライ

マーの 3’末端の変異型の塩基配列が一致した場合のみ、プライマー

の 3’末端側を起点として、標的配列に相補的な DNA 鎖が合成さ

れ、PCR 増幅産物が得られる。 

一方、プライマーは野生型 DNA の 3’末端側とは相補鎖を形成する

ことができず、プライマーの 3’末端側を起点とする伸長反応は起こ

らず、PCR 増幅産物は得られない。 
 

3. 融合遺伝子検出（RNA）／遺伝子変異検出（DNA）（共通） 

PCR 反応（プローブ） 

蛍光標識されたプローブを用い、加水分解プローブ法で行う。5'末端

を蛍光物質で、3'末端をクエンチャー物質で修飾したオリゴヌクレオ

チドをプローブとして用いる。増幅に応じてクエンチャーから解放

された蛍光物質が増加し、その結果蛍光強度として測定される。 
 

PCR 増幅産物の検出（Ct 値の算出） 

リアルタイム PCR 装置を用いてサイクルごとの蛍光強度を測定

し、蛍光強度が閾値を超えたサイクルを Ct 値（Threshold Cycle）

とする。 
 

本品の測定対象融合遺伝子変異及び最小検出感度 
ALK 

融合タイプと最小検出感度（コピー/μL） 

EML4 exon13;ALK exon20 25 EML4 exon20;ins18 ALK exon20 25 

EML4 exon6 ins33;ALK 

exon20※ 
25 

EML4 exon17del58;ins39 ALK 
exon20 

25 

EML4 exon20;ALK exon20 25 EML4 exon17 ins65;ALK exon20 25 

EML4 exon18;ALK exon20※ 25 EML4 exon17;ins30 ALK exon20 25 

EML4 exon2;ALK exon20 25 
EML4 exon17 ins61;ins34 ALK 
exon20 

25 

EML4 exon17;ins68 ALK 
exon20 

25 EML4 exon3;ins53 ALK exon20※ 25 

EML4 exon2;ins117 ALK 

exon20※ 
25 KIF5B exon24;ALK exon20 25 

EML4 exon13;ins69 ALK 
exon20 

25 KIF5B exon17;ALK exon20 25 

EML4 exon6;ALK exon20 25 KLC1 exon9;ALK exon20 25 

EML4 exon6;ALK exon19 25 TFG exon4;ALK exon20 25 

EML4 exon6;ins18 ALK 
exon20 

25 － － 

※：本品感度試験にて測定 
 

ROS1 

融合タイプと最小検出感度（コピー/µL） 

SLC34A2 exon4;ROS1 exon32 25 

SLC34A2 exon13 del2046;ROS1 exon32 25 

CD74 exon6;ROS1 exon32 25 

SDC4 exon2;ROS1 exon32※ 25 

SDC4 exon4;ROS1 exon32※ 25 

SLC34A2 exon4;ROS1 exon34 25 

SLC34A2 exon13 del2046;ROS1 exon34 25 

CD74 exon6;ROS1 exon34※ 25 

SDC4 exon4;ROS1 exon34 25 

EZR exon10;ROS1 exon34※ 25 

TPM3 exon8;ROS1 exon35※ 25 

LRIG3 exon16;ROS1 exon35※ 25 

GOPC exon8;ROS1 exon35※ 25 
※：本品感度試験にて測定 
 

MET 

遺伝子 エクソン 変異タイプと最小検出感度（コピー/µL） 

MET 14 exon14 skipping※ 25 
※：本品感度試験にて測定 
 

＊RET 

融合タイプと最小検出感度（コピー/μL） 

CCDC6 exon1; RET exon12(18) 25 KIAA1468 exon10; RET exon12(18)  25 

NCOA4 exon6; RET exon12※(18) 25 
KIF13A exon18; RET exon12(18) , 

(21) 
25 

KIF5B exon15; RET exon12(18) 25 MPRIP exon19; RET exon12※(22) 25 

KIF5B exon16; RET exon12(18) 25 MYO5C exon25; RET exon12※(23) 25 

KIF5B exon23; RET exon12(18) 
25 

PICALM exon19; RET exon12(18), 

(24), (25) 
25 

KIF5B exon22; RET exon12(18) 25 RUFY2 exon9; RET exon12※(26) 25 

TRIM33 exon14; RET exon12(18), 

(19) 
25 

TNIP2 exon5; RET exon12(27) 
25 

CUX1 exon10; RET exon12(18), 

(20) 
25 

WAC exon3; RET exon12 
25 

※：本品感度試験にて測定 
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本品の測定対象遺伝子変異及び最小検出感度 
EGFR 

エク 

ソン 

変異タイプ最小検出感度

（変異率（％）） 

エク 

ソン 

変異タイプ最小検出感度

（変異率（％）） 

18 

G719A※ 1 

20 

D770_N771insG※ 1 

G719S※ 2 V769_D770insASV※ 1 

G719C※ 1 D770_N771insSVD 1 

19 

E746_A750del(1) ※ 1 V769_D770insASV 5 

E746_A750del(2) ※ 1 H773_V774insNPH 1 

L747_P753>S※ 1 D770_N771insGF 1 

E746_T751>I 1 N771_P772insH 1 

E746_T751del 1 H773_V774insY 1 

E746_T751>A 1 H773_V774insPH 1 

E746_S752>A 1 V769_D770insGSV 1 

E746_S752>V 1 N771_P772insHH 1 

E746_S752>D 1 P772_H773insDNP 1 

L747_A750>P 1 D770>GY 1 

19 

L747_T751>Q 1 

20 

D770_N771insGD 1 

L747_E749del 1 D770_N771insGL 1 

L747_T751del 1 N771>GF 1 

L747_S752del 1 N771_P772>SVDNR 1 

L747_P753>Q 1 D770_N771insGT 1 

L747_T751>S 1 N771>KL※ 2 

L747_T751>P 1 N771_P772insVDN 1 

L747_S752>Q 1 P772_H773insTP 1 

L747_K754>QL 1 H773>PNPY 1 

E746_K754>EQHL 1 V774_C775insHV※ 1 

L747_S752>Q 1 H773_V774insAH※ 1 

20 

S768I※ 1 
P772_H773insV※ 1 

T790M※ 2 

C797S※ 1 
21 

L858R※ 1 

H773_V774insH 1 L861Q※ 1 
※：本品感度試験にて測定 
 
BRAF 

遺伝子 エクソン 
変異タイプと最小検出感度（変異率

（％）） 

BRAF 15 V600E※ 1 
※：本品感度試験にて測定 
 

KRAS 

遺伝子 エクソン 
変異タイプと最小検出感度（変異率

（％）） 

KRAS 2 G12C※ 1 
※：本品感度試験にて測定 
 

【操作上の注意】 
1. 測定検体の性質、採取法 

本品の測定検体には、非小細胞肺癌患者のFFPE組織、又は新鮮凍

結組織から抽出したトータルRNA／ゲノムDNAを用いる。 

FFPE組織を調製、使用する際には、次について注意する。 

・組織採取の方法については標準的な手法で行い、組織の固定とパ

ラフィン包埋は標準的な病理学的手法で行い、品質を保持するこ

と。 

・FFPE組織（ブロックと薄切スライド）は室温（15～25℃）で保存

すること。 

・脱パラフィンにはキシレン／エタノール法を使用すること。 

・適切に保管し、2年以内に使用すること。 

・本品に供される検体の腫瘍割合については、日本肺癌学会の「肺

癌患者におけるEGFR遺伝子変異検査の手引き」等本邦の最新の

ガイドラインに基づいた使用を推奨する。 
 

2. 検体の調製法（抽出） 

抽出試薬の取扱説明書に従って、FFPE組織、又は新鮮凍結組織よ

りトータルRNA／ゲノムDNAを抽出する。  

・トータルRNA／ゲノムDNAの抽出操作は、PCR増幅産物などを

取扱う区域とは区別すること。 

・抽出後のトータルRNAは、直ちに使用しない場合は、－20±5℃

で保管し3ヵ月以内に使用すること。 

・抽出後のゲノムDNAは、直ちに使用しない場合は、－20±5℃で

保管し6ヵ月以内に使用すること。 

・抽出後のトータルRNA／ゲノムDNAは、分光光度計で核酸濃度

を確認すること（OD260/280値：1.7~2.1（推奨））。 

・操作者に起因・由来するヌクレアーゼ（DNase, RNase）が検体

に混入しないよう、必ず手袋、専用の作業着、マスク、帽子を着

用すること。核酸（DNA、RNA）が分解され、測定結果に誤り

が生じる可能性がある。 
 

3. PCR操作前工程 

試薬／検体の調製、PCR反応の際は、クロスコンタミネーションに

十分注意すること。検体チューブ、検体ラック、ピペットなどの

PCRに使用する器具類は、プレPCR反応区域とポストPCR反応区域

ではそれぞれ別のものを使用し、決して共用しないこと。検体のク

ロスコンタミネーションを避けるため、フィルター付きピペットチ

ップを使用すること。 
 

4. PCR反応・操作 

溶液を取り扱う際には、粘度に注意してゆっくり操作すること。分

注時には、ピペットチップ外に付着した試液や調製液が、試薬反応

チューブに混和されないよう注意すること。 

LEG反応ミックスA、LEG反応ミックスBはゆっくりと開栓するこ

と。 
 

5. その他の留意事項 

・FFPE組織から抽出されたDNA/RNAは、長時間のホルマリン固

定などにより断片化されたり二本鎖DNAがクロスリンクされた

りすることでPCRの鋳型として機能しなくなる場合があるので注

意すること。 

・本品の測定に影響する可能性のある妨害物質について検討を行っ

た結果、トリグリセリド混合物37 mmol/L、オキシヘモグロビン

2 g/L、エタノール21.7 mmol/L、キシレン0.5％及び1％、プロテ

ナーゼK 0.1%、パラフィン0.5％及び1％まで結果判定への影響は

認められなかった。 

【用法・用量（操作方法）】 
1. 試薬／検体の調製方法（操作方法） 

全ての構成試薬を各工程で使用する前に室温で解凍し、適切に混和

したのち、そのまま用いる。 
 

試薬／検体（核酸）調製工程 

・LEG陽性対照を室温で解凍し、ボルテックスで混和後、5~10秒間

遠心する。 

・ヌクレアーゼフリー水（NTC）を準備する。 

（トータルRNA調製用、品質管理用） 

・抽出後の検体（トータルRNA／ゲノムDNA）を以下に従い確認

後、必要時に調製する。 
 

表3. 検体（トータルRNA）の調製：調製液はヌクレアーゼフリー水 

検体種別 保存期間 
RNA濃度

（推奨） 
使用方法 

FFPE組織 
2年 

以内 

10~100 
ng/µL 

・RNAが100 ng/µLを超え

る場合：100 ng/µLに希釈 

新鮮凍結

組織 

－：保存期間は

設定せず 

2~30 
ng/µL 

・RNAが30 ng/µLを超える

場合：30 ng/µLに希釈 

 

表4. 検体（ゲノムDNA）の調製：調製液は1×TE緩衝液（pH8.0） 

検体種別 保存期間 
DNA濃度 

（推奨） 

DNA量/反応 

（推奨） 

FFPE組織 

3ヵ月以下 1.5 ng/µL 7.5 ng 

3ヵ月～1年以下 2 ng/µL 10 ng 

1年～2年以下 2.5~3 ng/µL 12.5~15 ng 

新鮮凍結組織 
－：保存期間は

設定せず 
0.5~1 ng/µL 2.5~5 ng 

 

逆転写工程（トータルRNA用） 

i. LEGRT反応ミックスI、LEGRT反応ミックスIIを室温で解凍しボ

ルテックスで混和後、5~10秒間遠心する。 

ii. LEG逆転写酵素は、使用前に5~10秒間遠心する。 

iii. PCRチューブに、RNA検体6 µLに対して、LEG逆転写酵素

0.5 µL、LEGRT反応ミックス（I又はII）18.5 µLを加え、ボルテ

ックスで混和後、5~10秒間遠心する。LEGRT反応ミックスIを加

えたものをRNA逆転写反応液I、LEGRT反応ミックスIIを加えた

ものをRNA逆転写反応液IIとする。 

iv. RNA逆転写反応液I、及びRNA逆転写反応液IIを42℃で1時間イ

ンキュベート、95℃で5分加熱、氷上に移す（cDNAの調製）。

直ちにPCR前処理工程に進む。 

直ちにPCR前処理工程に進まない場合は、調製後のcDNAを－

20±5℃で保管し、3日以内に使用すること。 
 

PCR前処理工程 

LEG酵素ミックスA、LEG酵素ミックスBは、使用前に5~10秒間遠

心する。 
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以下に従って、PCR反応液を調製する 
 

トータルRNA（cDNA） 

 i.  検体溶液の調製 

・RNA逆転写反応液I及びIIそれぞれ25 µLにLEG酵素ミックスA 

1.3 µLを加え、ボルテックスで混和後、5~10秒間遠心する。 

・ヌクレアーゼフリー水（NTC）及びLEG陽性対照それぞれ45 µL

に、LEG酵素ミックスA 2.34 µLを加え、ボルテックスで混和

後、5~10秒間遠心する。 

ii.  PCR反応容器への分注 

検体、NTC、LEG陽性対照の試験に必要な数のLEG反応ミック

スA（8連チューブ）を取り出し遠心を行い、開栓する。LEG酵

素ミックスAを加えたRNA逆転写反応液I 5 µLを①から④のチュ

ーブに、LEG酵素ミックスAを加えたRNA逆転写反応溶液II 

5 µLを⑤から⑧のチューブに加え、閉栓する。LEG酵素ミック

スAを加えたNTC及びLEG陽性対照はそれぞれ①から⑧のチュ

ーブに5 µLずつ加え、閉栓する。 

（1本のLEG反応ミックスAの容器には、1種類の検体溶液を分

注する） 
 

ゲノムDNA 

 i.  検体溶液の調製 

検体、NTC及びLEG陽性対照それぞれ45 µLにLEG酵素ミックス

B 2.7 µLを加え、ボルテックスで混和後、5~10秒間遠心する。 

ii.  PCR反応容器への分注 

検体、NTC、LEG陽性対照の試験に必要な数のLEG反応ミック

スB（8連チューブ）を取り出し遠心を行い、開栓する。LEG酵

素ミックスBを加えた検体、NTC、LEG陽性対照各5 µLを①から

⑧のチューブに加え、閉栓する。 

（1本のLEG反応ミックスBの容器には、1種類の検体溶液を分注

する） 

プレートレイアウトは別途取扱説明書を参考にする。 
 

(1) PCR反応工程 

表5のPCRパラメータで測定を実施する。 

表5. PCRパラメータ（QuantStudio5の例） 

工程 サイクル数 温度 時間 蛍光測定ポイント 

1 1 
42℃ 5分 － 

95℃ 5分 － 

2 10 

95℃ 25秒 

 

－ 

64℃ 20秒 － 

72℃ 20秒 － 

3 36 

93℃ 25秒 － 

60℃ 35秒 FAM、VIC、ROX 

72℃ 20秒 － 

 

(2) 判定 

・取扱説明書に従って、マニュアルモードでCt値を決定し、あらか

じめ設定したカットオフ値（Ct値）に基づき判定を行う。  

・チューブごとにLEG陽性対照と得られる変異が異なることに注意

すること。 

・検体の判定前に、NTC、LEG陽性対照、内部コントロール遺伝

子、外部コントロール遺伝子のCt値を確認すること。【測定結果の

判定法】の欄参照。 

 

2. 別途必要な器具・器材、試料等 

(1)  サーマルサイクラー：QuantStudio5（96ウェル、0.2 mLブロッ

ク）（QuantStudio5 リアルタイム PCR システム又はそれと同

等の機能を有する機器） 

(2)  DNA／RNA抽出キット（推奨）：  

・AmoyDx FFPE DNA/RNA Kit（Cat No.：

8.02.23601X036G）：FFPE組織用 

・AmoyDx Tissue DNA Kit（Cat No.：8.02.24301X036G）：新

鮮凍結組織（DNA）用 

・AmoyDx Tissue RNA Kit（Cat No.：8.02.24601X036G）：新

鮮凍結組織（RNA）用 

(3)  DNA／RNA濃度測定用分光光度計（推奨）： 

・NanoDrop1000 ・NanoDrop2000 

(4)  小型遠心機 

(5)  ヌクレアーゼフリーのPCRチューブ及びキャップ、遠心チューブ 

(6)  DNA/RNAを扱うための調整可能なピペッター及びフィルター

付きピペットチップ 

(7)  チューブラック、パウダーフリー手袋 

(8)  DNAフリー、ヌクレアーゼフリー水（滅菌） 

(9)  1×TE緩衝液（pH 8.0） 

 

【測定結果の判定法】 
1. トータル RNA／ゲノム DNA 共通 

(1)  検体の判定前に、NTC、LEG陽性対照の各チューブ番号のシグ

ナルのCt値を、基準（表6）と比較する。 

  表6. NTC、LEG陽性対照の基準（Ct値） 

NTC：Ct値が36以上であること。 

LEG反応ミックス（A1~A8）：FAM 

LEG反応ミックス（B 1~B 7）：FAM、VIC（HEX） 

LEG反応ミックス（B7）：ROX 

LEG陽性対照：Ct値が25未満であること。 

LEG反応ミックス（A1~A8）：FAM 

LEG反応ミックス（A4、A8）：VIC（HEX） 

LEG反応ミックス（B 1~B 8）：FAM、VIC（HEX） 

LEG反応ミックス（B 7、B 8）：ROX 

(2)  上記基準を満たさない場合は判定不能である。再測定を推奨す

る。  
 

＊2. トータル RNA （ALK、ROS1、MET、RET） 

(1)  判定前に、検体の内部コントロール遺伝子のCt値を確認する。 

LEG 反応ミックス A（チューブ A4、A8） ：VIC（HEX） 

・両チューブ Ct＜33 かついずれか Ct＜27 ：次の手順に進む 

・両チューブ Ct≧27 又はいずれか Ct≧33 ：検体量を増やすか

再抽出後の再検査を推奨する。 

検体の劣化、PCR 反応を阻害物質の存在が疑われる。 

(2)  検体のカットオフCt値は28である。 

同ウェルに測定対象融合遺伝子の融合タイプが複数含まれてい

る場合、本品は融合タイプを特定できない。【測定原理】の記載

を参照すること。 

・Ct＜28 ：陽性 

・Ct≧28 ：陰性 

 

3. ゲノム DNA （EGFR、BRAF、KRAS） 

(1)  判定前に外部コントロール遺伝子のCt値を確認する。 

LEG 反応ミックス B（チューブ B8） ：FAM 

・17.5≦Ct＜24 ：次の手順に進む 

・Ct＜17.5 ：DNA 量を減らして再検査を推奨する。ただし、

LEG 反応ミックス B（チューブ B1~B7）が陰性の場合は、陰性

と判定する。 

・Ct＞24 ：検体量を増やすか再抽出後の再検査を推奨する。 

検体の劣化、PCR 反応の阻害物質の存在が疑われる。 

(2)  検体のカットオフCt値は30である。 

同ウェルに測定対象遺伝子変異の変異タイプが複数含まれてい

る場合、本品は変異タイプを特定できない。【測定原理】の記載

を参照すること。 

・Ct＜30 ：陽性 

・30≦Ct＜33 ：ΔCt※を算出し、表 7 と比較する。 

・Ct≧33 ：陰性 
 

※：ΔCt：検体の Ct 値 － 外部コントロール遺伝子（検体：チューブ 

B8）の Ct 値 

検体及び外部コントロール遺伝子の Ct 値のシグナル（FAM、VIC

（HEX）、ROX）は、同じシグナルを用いること。異なるシグナル

を用いないように注意すること。 

 

表 7. ΔCt 値のカットオフ 

蛍光物質 B1 B2 B3 B4 B5 B6 B7 

FAM 10 9 8 8 8 9 9 

VIC（HEX） 8 8 9 8 8 8 9 

ROX / / / / / / 9 

ΔCt＜カットオフ ：陽性 

ΔCt≧カットオフ ：陰性 
 

(3)  KRAS遺伝子変異間での一部交差反応性への対処 

KRAS 遺伝子変異間で一部交差反応が起こりうるため、B5/VIC

及び B6/FAM の両方が陽性となった場合、次のように判定を

行う。 

a) B5/VIC の Ct 値が B6/FAM の Ct 値より小さい場合、B5/VIC

陽性と判定する。 

b) B5/VIC の Ct 値が B6/FAM の Ct 値より大きい場合、ΔCt 値

を算出する※。ΔCt 値が 5.58 未満の場合 B5/VIC 陽性、5.58

以上の場合陰性と判定する。 

※：ΔCt 値は (2) と同様に算出する。 
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表8. 各遺伝子の検出に係る蛍光波長 

蛍光物質 励起 発光 

FAM 495 nm 520 nm 

HEX 535 nm 556 nm 

VIC 538 nm 554 nm 

ROX 586 nm 610 nm 

HEXとVICは同一チャネルで検出する 
 

[結果解釈上の注意] 

(1) 検体の判定前に、NTC、LEG陽性対照、内部コントロール遺伝子

（HPRT1）のCt値を確認すること。【測定結果の判定法】欄に示

した規格を満たさない場合は、判定不能である。コンタミネーシ

ョン、LEG陽性対照や試薬の入れ忘れ、キットの品質劣化、核酸

量不足又は過剰である恐れがある。再検査をすること。 

(2) 検体中に、PCRの妨害物質が存在すると正しい判定結果が出な

い。内部／外部コントロール遺伝子のCt値を注意して確認するこ

と。 

(3) 検体中に標的となるトータルRNA ／ゲノムDNA が存在しても

最小検出感度以下のため、陰性と判定されることがあるので注意

すること。 
 

【性能】 
＊1. 品目仕様 

1-1. 正確性試験 

＜EGFR/ALK/ROS1/BRAF＞ 

・陰性管理物質（DNA/RNA）各10種類を試験したとき、すべて陰

性に得られる。 

・陽性管理物質（DNA/RNA）各2種類を試験したとき、対応する

遺伝子項目に対してすべて陽性に得られる。 

＜MET＞ 

・陰性管理物質（RNA）各10種類を試験したとき、すべて陰性に得

られる。 

＜KRAS G12C＞ 

・陰性管理物質（DNA）各10種類を試験したとき、すべて陰性に

得られる。 

＜RET＞ 

・陰性管理物質（RNA）各10種類を試験したとき、すべて陰性に得

られる。 

・陽性管理物質（RNA）1種類を試験したとき、すべて陽性に得ら

れる。 
 

1-2. 精度再現性試験 

・精度再現性試験用管理物質（DNA）1種類を10回繰り返し測定し

たとき、全てのCt値が28未満に得られ、かつCt値の変動係数

（CV%）が10%未満である。 

1-3. 感度試験 

＜EGFR/ALK/ROS1/BRAF＞ 

・融合遺伝子検出：感度試験用管理物質11種類*（各25コピー/µL）

を試験したとき、すべて陽性に得られる。 

・遺伝子変異検出：感度試験用管理物質18種類*（変異率：1、 2、

5%のいずれか：ゲノムDNA投入量10 ng）を試験したとき、すべ

て陽性に得られる。 

＜MET＞（正確性試験も兼ねる） 

・融合遺伝子検出：感度試験用管理物質1種類*（25コピー/µL）を

試験したとき、すべて陽性に得られる。 

＜KRAS G12C＞（正確性試験も兼ねる） 

・遺伝子変異検出：感度試験用管理物質1種類*（変異率：1%：ゲノ

ムDNA投入量10 ng）を試験したとき、すべて陽性に得られる。 

＜RET＞ 

・融合遺伝子検出：感度試験用管理物質4種類*（各25コピー/µL）

を試験したとき、すべて陽性に得られる。 
※：【測定原理】の、本品の融合遺伝子変異一覧、遺伝子変異一覧を

参照のこと 
 

2. その他性能試験 

2-1. 交差反応性 

82 種類のインビトロ合成融合遺伝子 T7RNA、FFPE 組織由来野生

型 RNA、また 85 種類の遺伝子変異陽性プラスミド、FFPE 組織由

来野生型ゲノム DNA を使用して交差反応性を確認した。融合遺

伝子検出、遺伝子変異検出ともに交差反応は認められなかった。 

2-2. 相関性試験成績 

肺癌遺伝子スクリーニングネットワーク「LC-SCRUM-Japan」を

基盤として行っている 3 つの臨床研究のうち、下記の遺伝子異常

の有無が判明している計 580 例を対象とし、EGFR 遺伝子変異陽

性（190 例）、ALK 融合遺伝子陽性（60 例）、ROS1 融合遺伝子陽

性（50 例）、BRAF 遺伝子変異陽性（50 例）と判定された検体を用

いた（計画時）。 

以下に示す体外診断用医薬品を対照として一致率を検討した。結

果は以下の通り。 

 

表9. EGFR遺伝子変異 

 

本 法 
対照品（A 社 PCR 検査キット） 

陽性 陰性 合 計 

陽性 167 2 169 

陰性 1 56 57 

合 計 168 58 226 

陽性一致率：99.4% （167/168）, 95%CI [96.7% – 100%]  

陰性一致率：96.6% （56/58）, 95%CI [88.1% – 99.6%] 

全体一致率：98.7% （223/226）, 95%CI [96.2% – 99.7%] 

陽性的中率：98.8% （167/169）, 95%CI [95.8% – 99.9%] 

陰性的中率：98.2% （56/57）, 95%CI [90.6% – 100%] 

 

表10. EGFR遺伝子変異毎の一致率：対照品（A社PCR検査キット） 

EGFR 

変異型 
陽性一致率 陰性一致率 全体一致率 

ex19del 98.4% 

（63/64） 
100% （58/58） 99.2%（121/122） 

L858R 100% （47/47） 96.6% （56/58） 98.1%（103/105） 

G719X 100% （21/21） 100% （58/58） 100%（79/79） 

S768I 100% （6/6） 100% （58/58） 100%（64/64） 

L861Q 100% （12/12） 100% （58/58） 100%（70/70） 

T790M 100% （40/40） 100% （58/58） 100%（98/98） 

ex20ins※ 100% （28/28） 100% （58/58） 100%（86/86） 

※：40 例を収集したが、12 例は対照品でカバーされていないバリアン

トであったため、28 例で算出した。 

 

表11. EGFR遺伝子変異 

 

本 法 
対照品（B 社 NGS 検査） 

陽性 陰性 合 計 

陽性 140 3 143 

陰性 0 191 191 

合 計 140 194 334 

陽性一致率：100% （140/140）, 95%CI [97.4% – 100%]  

陰性一致率：98.5% （191/194）, 95%CI [95.5% – 99.7%] 

全体一致率：99.1% （331/334）, 95%CI [97.4% – 99.8%] 

陽性的中率：97.9% （140/143）, 95%CI [94.0% – 99.6%] 

陰性的中率：100% （191/191）, 95%CI [98.1% – 100%] 

 

表12. EGFR遺伝子変異毎の一致率：対照品（B社NGS検査） 

EGFR 

変異型 
陽性一致率 陰性一致率 全体一致率 

ex19del 100% （60/60） 98.5% （191/194） 98.8% （251/254） 

L858R 100% （49/49） 100% （194/194） 100% （243/243） 

G719X 100% （21/21） 100% （194/194） 100% （215/215） 

S768I 100% （6/6） 99.5% （193/194） 99.5% （199/200） 

L861Q 100% （12/12） 100% （194/194） 100% （206/206） 

T790M 100% （40/40） 100% （194/194） 100% （234/234） 

ex20ins NE NE NE 

NE: Not Evaluable 

 

表13. ALK融合遺伝子 

 

本 法 
対照品（C 社 FISH 検査） 

陽性 陰性 合 計 

陽性 58 1 59 

陰性 2 55 57 

合 計 60 56 116 

陽性一致率：96.7% （58/60）, 95%CI [88.5% – 99.6%]  

陰性一致率：98.2% （55/56）, 95%CI [90.4% – 100%] 

全体一致率：97.4% （113/116）, 95%CI [92.6% – 99.5%] 

陽性的中率：98.3% （58/59）, 95%CI [90.9% – 100%] 

陰性的中率：96.5% （55/57）, 95%CI [87.9% – 99.6%] 

 

表14. ALK融合遺伝子 

 

本 法 
対照品（D 社 IHC 検査） 

陽性 陰性 合 計 

陽性 60 1 61 

陰性 2 58 60 
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合 計 62 59 121 

陽性一致率：96.8% （60/62）, 95%CI [88.8% – 99.6%]  

陰性一致率：98.3% （58/59）, 95%CI [90.9% – 100%] 

全体一致率：97.5% （118/121）, 95%CI [92.9% – 99.5%] 

陽性的中率：98.4% （60/61）, 95%CI [91.2% – 100%] 

陰性的中率：96.7% （58/60）, 95%CI [88.5% – 99.6%] 

 

表15. ALK融合遺伝子 

 

本 法 
対照品（B 社 NGS 検査） 

陽性 陰性 合 計 

陽性 61 0 61 

陰性 2 284 286 

合 計 63 284 347 

陽性一致率：96.8% （61/63）, 95%CI [89.0% – 99.6%]  

陰性一致率：100% （284/284）, 95%CI [98.7% – 100%] 

全体一致率：99.4% （345/347）, 95%CI [97.9% – 99.9%] 

陽性的中率：100% （61/61）, 95%CI [94.1% – 100%] 

陰性的中率：99.3% （284/286）, 95%CI [97.5% – 99.9%] 

 

表16. ROS1融合遺伝子 

 

本 法 
対照品（E 社 PCR 検査） 

陽性 陰性 合 計 

陽性 58 0 58 

陰性 2 67 69 

合 計 60 67 127 

陽性一致率：96.7% （58/60）, 95%CI [88.5% – 99.6%]  

陰性一致率：100% （67/67）, 95%CI [94.6% – 100%] 

全体一致率：98.4% （125/127）, 95%CI [94.4% – 99.8%] 

陽性的中率：100% （58/58）, 95%CI [93.8% – 100%] 

陰性的中率：97.1% （67/69）, 95%CI [89.9% – 99.6%] 

 

表17. ROS1融合遺伝子 

 

本 法 
対照品（B 社 NGS 検査） 

陽性 陰性 合 計 

陽性 57 1 58 

陰性 2 287 289 

合 計 59 288 347 

陽性一致率：96.6% （57/59）, 95%CI [88.3% – 99.6%]  

陰性一致率：99.7% （287/288）, 95%CI [98.1% – 100%] 

全体一致率：99.1% （344/347）, 95%CI [97.5% – 99.8%] 

陽性的中率：98.3% （57/58）, 95%CI [90.8% – 100%] 

陰性的中率：99.3% （287/289）, 95%CI [97.5% – 99.9%] 

 

表18. BRAF遺伝子変異  

 

本 法 
対照品（B 社 NGS 検査） 

陽性 陰性 合 計 

陽性 49 0 49 

陰性 0 324 324 

合 計 49 324 373 

陽性一致率：100% （49/49）, 95%CI [92.7% – 100%]  

陰性一致率：100% （324/324）, 95%CI [98.9% – 100%] 

全体一致率：100% （373/373）, 95%CI [99.0% – 100%] 

陽性的中率：100% （49/49）, 95%CI [92.7% – 100%] 

陰性的中率：100% （324/324）, 95%CI [98.9% – 100%] 

 

2-3. 臨床性能試験成績 

MET 遺伝子エクソン 14 スキッピング変異 

VISION 試験にて MET 遺伝子エクソン 14 スキッピング変異の有

無が確認された 127 例の検体を用い、NGS 法を原理とした既承認

医療機器を対照として一致率を検討した。結果は以下の通り。 

 

表19. MET遺伝子エクソン14スキッピング変異 

 

本 法 

対照品（F 社 NGS 検査） 

陽性 陰性 合 計 

陽性  39  2 41 

陰性 0 86  86 

合 計 39 88 127 

陽性一致率：100% (39/39), 95%CI [91.0% – 100%]  

陰性一致率：97.7% (86/88), 95%CI [92.0% – 99.7%] 

全体一致率：98.4% (125/127), 95%CI [94.4% – 99.8%] 

陽性的中率：95.1% (39/41), 95%CI [83.5% – 99.4%] 

陰性的中率：100% (86/86), 95%CI [95.8% – 100%] 

 

2-4. 相関性試験成績 

KRAS G12C 遺伝子変異 

AMG 510（ソトラシブ）の 20170543 試験の第Ⅱ相パートにて非小

細胞肺癌被験者から収集された検体の内 KRAS G12C 遺伝子変異の

有無が確認された陽性検体 32 例及びバイオバンクから調達した非

小細胞肺癌患者由来の陰性検体 86 例の計 118 例の検体を用い、PCR

法を原理とした体外診断用医薬品を対照として一致率を検討した。

結果は表 20 の通り。 

 

表20. KRAS遺伝子変異 

 

本 法 
対照品（G 社 PCR 検査キット） 

陽性 陰性 合 計 

陽性 31 1 32 

陰性 1 85 86 

合 計 32 86 118 

陽性一致率：96.9% (31/32), 95%CI [83.8% - 99.9%]  

陰性一致率：98.8% (85/86), 95%CI [93.7% - 100%] 

全体一致率：98.3% (116/118), 95%CI [94.0% - 99.8%] 

陽性的中率：96.9% (31/32), 95%CI [83.8 - 99.9%] 

陰性的中率：98.8% (85/86), 95%CI [93.7% - 100%] 

 

＊2-5. 相関性試験成績 

RET 融合遺伝子 

LIBRETTO-001 試験にて非小細胞肺癌被験者から収集された RET

融合遺伝子陽性検体及び購入した陰性検体の計 116 例の検体を用

い、NGS 法を原理とした既承認医療機器を対照として一致率を検

討した。結果は表 21 の通り。 
 

表21. RET融合遺伝子 

 

本 法 
対照品（B 社 NGS 検査） 

陽性 陰性 合 計 

陽性 44 4 48 

陰性 0 68 68 

合 計 44 72 116 

陽性一致率：100% (44/44), 95%CI [92.0% - 100%]  

陰性一致率：94.4% (68/72), 95%CI [86.4% - 98.5%] 

全体一致率：96.6% (112/116), 95%CI [91.4% - 99.1%] 

陽性的中率：91.7% (44/48), 95%CI [80% - 97.7%] 

陰性的中率：100% (68/68), 95%CI [94.7% - 100%] 

 

【使用上又は取扱い上の注意】 
1. 取扱い上（危険防止）の注意 

(1) 検体は、HBV、HIV、HCV等の感染の恐れがあるものとして取

扱うこと。 

(2) 検査にあたっては感染の危険を避けるため使い捨て手袋を着用

すること。 

(3) ピペットは口で吸わないこと。 

(4) 試薬が誤って皮膚及び粘膜に付着した場合は、直ちに大量の水

で洗い流す等の処置をすること。 

(5) 試薬をこぼした場合は水で希釈してから拭きとること。 

(6) 抽出検体が床等にこぼれた場合、次亜塩素酸剤（有効塩素濃度

5000 ppm, 0.5 %）などの消毒液を使用して十分に拭き取るこ

と。なお、拭き取る際には、ゴム製の手袋などにより手を保護

する措置を講ずること。 

(7) 検体及び本品を取扱う場所では飲食又は喫煙を避けること。 
 

2. 使用上の注意 

(1) 試薬及び消耗品は専用のものを使用し、その容器・付属品など

はほかの目的に転用しないこと。 

(2) 試薬は必ず貯蔵方法に従って保存し、指定の条件以外で保存し

たものや、使用期限を過ぎたものは使用しないこと。 

(3) 本品は低温にて輸送し到着後は直ちに温度管理された冷凍庫に

入れ、遮光して－20±5℃で保管すること。 

(4) 本品の不必要な凍結融解の繰り返しは避け、5回を超えて凍結融

解を行った試薬は使用しないこと。 

(5) ロットの異なる試薬又は残った試薬を混ぜ合わせて使用しない

こと。 
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(6) 本品内のTaq DNA Polymerase（LEG酵素ミックスA、LEG酵素

ミックスBに含まれる）のみを使用し、別キットや別会社のTaq 

DNA Polymeraseは使用しないこと。 

(7) 全ての試薬は、開封又は分注時にコンタミネーションしないよ

う注意すること。 

(8) 増幅反応の準備は安全キャビネット内で行うこと。増幅反応を

準備するエリアには増幅後のDNAを持ち込まないこと。また、

検体の分注には疎水性フィルター付き使い捨てチップを使用す

ること。 

(9) キャリーオーバーコンタミネーション防止のため増幅後の反応

チューブの蓋を開けないこと。 

(10) 検査区域の分割やピペットの専用化及び次亜塩素酸（有効塩素

濃度5000 ppm, 0.5 %）による器具、実験台の清掃を徹底して行

うこと。 

 

3. 廃棄上の注意 

(1) 測定により生じた廃液については、検体などと同様に滅菌又は

消毒の処置を行うこと。また、これらを廃棄する場合には、廃

棄物に関する規定に従い、廃棄すること。 

(2) PCR反応後のチューブは決して開閉しないこと。また、オート

クレーブもしないこと。PCRキャリーオーバーコンタミネーシ

ョンの原因となるおそれがある。反応後のチューブはそのまま

ビニール袋を二重に施し、医療廃棄物として廃棄すること。 

(3) 使用後の容器を廃棄する場合には、廃棄物に関する規に従い、

医療廃棄物又は産業廃棄物など区別して処理すること。 

(4) 遺伝子検査後の核酸試料などは、次亜塩素酸剤を加えて、有効

塩素濃度5000 ppm, 0.5 %になるように混和後、一晩放置するな

ど、核酸を破壊してから、廃棄すること。 

(5) 核酸を扱ったピペットチップ及びプラスチック容器などは、次

亜塩素酸剤（有効塩素濃度5000 ppm, 0.5 %）に一晩浸すなどに

より核酸を破壊してから焼却処理又は医療廃棄物として処理す

ること。これらの作業中は十分に換気すること。 

 

【保管方法及び有効期間】 
1. 貯蔵方法 

・遮光して－20±5℃で保管すること。 
 

2. 有効期間 

・製造日から12ヵ月 

使用期限は外箱に記載がある。 

 

【包装単位】 
12 テスト用 
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